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RAPORT Z BADAN NR 28161 /LB / 2018

Zleceniodawca: Jacek Supfat
ul. tegowa 3
34-300 ZYWIEC
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: 8él, pow. Zywiecki
Inne dane: Ujecie SW-2 dziatka nr 5780/1 w Soli
Studnia wiercona
Prébkobiorca: Laboratorium OBiKS
Data pobierania: 2018-10-16
Data dostarczenia: 2018-10-16

Numer Identyfikacyjny w Laboratorium: 273084

Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:
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RAPORT Z BADAN NR 28161 / LB / 2018

Numer prébki: 273084

Temperatura
H

p!
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C
Potencjat utleniajgco-redukujgcy (redoks)
Potencjat utleniajgco-redukujgcy (redaks) Eh
Absorbancja wody przy A=436nm
Absorbancja wody A=254 nm

Wolny dwutlenek wegla (CO2 wolny)
Azot amonowy

Jon amonowy

Azot azotynowy

Azotyny

Azot azotanowy

Azotany

Indeks fenolowy (0.005-0.50)

Chlorki

Siarczany

Fluorki

Bromki

Jodki

Fosforany

Siarkowodor i siarczki (0.2-2.0)

Siarczki

Cyjanki ogélne

Kwaéne weglany / Wodoroweglany
Detergenty anionowe / ASPC

Séd (10.0-10000)

Potas (10.0-1000)

Wapn (10.0-10000)

Magnez (10.0-5000)

Mangan

Zelazo ogdlne

Lit

Bar

Stront

Miedz

Cynk

Nikiel

Kadm

Otow

Chrom ogoélny

Selen

Arsen

Glin

Antymon

Kobalt

Rteé

Kwas metaborowy/ HBO2

Bor

Kwas metakrzemowy / H2SiO3

Krzem

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA
Benzo(a)piren

Pestycydy - suma

Liczba bakterii grupy coli

Liczba bakterii grupy cali typu katowego
Liczba enterokokow katowych

Liczba Pseudomonas aeruginosa
Liczba clostridiéw redukujacych siarczyny
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C
Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C
Pobieranie probki wody
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Numer préby 273084:

Data rozpoczecia badari biologicznych: 16.10.2018r.
Data zakoriczenia badar biologicznych: 19.10.2018r.
Data zakoriczenia pozostatych badari: 09.11.2018r.
Indeks fenolowy (0.005-0.50):

Chlorki: (N) 23 600 mg/l

Bromki: (N) 110 mg/i

Séd (10.0-10000): (N) 14 700 mg/l

Wynik

15.1
7.14
58200
192
404
0.027
0.004
923
15.2
195
<0.020
<0.066
<0.20
<0.89
<0.005
>10000
51
0.60
>10

24
0.41
<0.20
<0.20
<0.005
731
<0.050
>10000
66.4
288
208
56.3
1470
18.1
146
139
0.962
1.20
<0.004
0.214
<0.010
<0.003
<0.20
<0.050
0.974
<0.050
<0.002
<0.0005
84.9
20.9
12.7
4.56
<0.006
<0.003
<0.050

-
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°C

puS/em
mV
mV
1/em
1/em
mg/l CO2
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/t
mg/i
mgl/l
mg/l
Hg/l
Hg/l
mg/l
mg/i
mg/l
mg/l
mg/i
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
pg/l

jtk/250 mi
jtk/250 mi
jtk/250 mi
jtk/250 mi
jtk/50 ml
jtk/1 ml
jtk/1 mi

Katowice, 2018-11-14

Strona: 2/3
Niepewnos$é
1.0 °C
0.2
1776 uS/cm
10 mVv
28 mV
2.3 mg/l
29 mg/l
5 mg/l
0.086 mg/l
4 mg/l
0.06 mgfi
73 mg/l
6.6 mg/l
29 mg/l
21 mg/l
5] ugll
147 ug/l
1.8 mg/l
15 mg/l
14 mg/l
0.096 mg/l
0.12 mg/l
0.021 mg/l
0.097 mg/l
8.5 mg/l
21 mg/t
19 mg/l
0.68 mg/l
[12-25] jtk/ml
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Y — badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacii
NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla melody wskaza?ej w przepisie prawa - Laboratorium S

omentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

RAPORT Z BADAN NR 28161 / LB / 2018
Metoda badawcza
Y Temperatura PB/BT/8/C:001.07.2018
Y pH PN-EN ISC 10523:2012
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999
Y Potencjat utleniajgco-redukujgcy (redoks) PB/FCH/38/D:03.06.2016
Y Potencjat utleniajgco-redukujgcy (redoks) Eh PB/FCH/38/D:03.06.2016
N  Absorbancja wody przy A=436nm Spektrometria UV-VIS
N  Absorbancja wody A=254 nm Spektrometria UV-VIS
N  Wolny dwutlenek wegla (CO2 wolny) Aparat KARAT
Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007
Y Azot azotynowy PN-EN SO 13395:2001
Y Azotyny PN-EN ISO 13395:2001
Y Azotazotanowy PN-EN ISO 13385:2001
Y Azotany PN-EN ISO 13395:2001
Y R Indeks fenolowy (0.005-0.50) PN-ISO 6439:1994
Y R Chiorki PN-EN ISO 10304-1:2009
Y Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009
Y Fluorki PN-EN SO 10304-1:2009
Y R Bromki PN-EN ISO 10304-1:2008
Jodki PN-EN ISO 10304-3:2001
Fosforany PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010
Siarkowodor i siarczki (0.2-2.0) PN-74/C-04566.03
Siarczki PB/FCH/75/A:10.04.2012
Cyjanki ogdine PN-80/C-04603/01
Kwaséne weglany / Wodoroweglany PB/FCH/34/B:30.03.2012
Detergenty anionowe / ASPC PN-EN 803:2002
R Séd (10.0-10000) PN-EN ISO 11885:2009
Potas {10.0-1000) PN-EN ISO 11885:2009
Wapr (10.0-10000) PN-EN SO 11885:2009
Magnez (10.0-5000) PN-EN ISO 11885:2009
Mangan PN-EN ISC 11885:2009
Zelazo ogélne PN-EN ISO 11885:2009
Lit PN-EN ISO 11885:2009
Bar PN-EN ISO 11885:2009
Stront PN-EN ISO 11885:2009
Miedz PN-EN ISO 11885:2009
Cynk PN-EN ISO 11885:2008
Nikiel PN-EN ISO 11885:2009
Kadm PN-EN ISO 11885:2009
Otéw PN-EN ISO 11885:2009
Chrom ogolny PN-EN ISO 11885:2009
Selen PN-EN SO 11885:2009
Arsen PN-EN SO 11885:2009
Glin PN-EN ISO 11885:2009
Antymon PN-EN ISO 11885:2009
Kobalt PN-EN ISO 11885:2009
Rted PN-EN ISO 12846:12+Ap1:2016,PB/I/11/C:17
Kwas metaborowy/ HBO2 PN-EN ISO 11885:2009; z obliczen
Bor PN-EN ISO 11885:2009
Kwas metakrzemowy / H2SiO3 PN-EN ISO 11885:2009, z obliczen
Krzem PN-EN ISO 11885:2009
Wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne / WWA PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren PN-EN ISO 17993:2005
Pestycydy - suma PN-EN ISO 6468:2002
Liczba bakterii grupy coli PB/BB/3/F: 01.08.2014
Liczba bakterii grupy coli typu katowego PB/BB/3/F: 01.08.2014
Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004
Liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266: 2009
Liczba clostridiéw redukujgcych siarczyny PB/BB/2/C: 10.10.2011
Ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222: 2004
Ogéina liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 1SO 6222: 2004
Pobieranie probki wody PNEN 1S05667-5:2017,PN-EN I1SO 19458:2007
KONIEC RAPORTU
R e poxians b, G e B e S B s ecaf dolycea itko dostarczonych probek,rie

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sa nieakredytowane.

Niepewnos$c: dla badan sensorycznych

danc jako przedzial éredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial niepewnosci
prawdopodabieristwo 95%), dla pozosla%/och badan okreslonc jako niepewnoéé rozszerzona (wspdlezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo

Dla wynikdw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dia badari jakosciowych nispewnosci nie podaje sie.

Daly wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Procedurg Ogér

ng P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w catosci.

Katowice, 2018-11-14

Strona: 3/3
Zakres metody
0.0-35.0 °C
2,0-12.0
10-99990 uSicm
-150-1000 mV
50-1200 mV
1fem
1/lem
od 2.2 mg/i CO2
0.20-100.0 mg/l
0.26-130.0 mg/l
0.020-2.50 mg/l
0.066-8.25 mg/l
0.20-100.0 mg/l
0.89-445.0 mg/l
0.005-50.0 mg/l
2.0-10000 mg/l
2.0-10000 mg/l
0.10-10 mg/l
0.10-10 mg/l
0.25-50 mg/l
0.05-200 mg/l
0.2-2.0 mg/l
0.10-20.0 mg/l
0.005-20.0 mg/l
od 6.0 mg/l
0.05-50.0 mg/l
1.00-10000 mg/i
1.00-1000 mg/l
0.010-10000 mg/l
0.007-5000 mg/l
1.0-500000 pgh
4.0-1000000 g/l
0.030-100 mg/l
0.001-1000 mg/l
0.003-1000 mg/l
0.004-1000 mg/|
0.005-1000 mg/|
0.004-500 mg/l
0.0005-500 mg/l
0.010-500 mg/|
0.003-500 mg/l
0.20-50.0 mg/l
0.050-100 mg/l
0.010-500 mg/l
0.050-100 mg/|
0.002-100 mg/l
0.0005-0.50 mgfl
0.061-2030 mg/l
0.015-500 mg/|
0.028-556 mg/l
0.010-200 mg/l
od 0.006 poll
0.003-0.60 pg/l
od 0.050 pofl
od 1 jtk/250 ml
od 1 jtk/250 ml
od 1 jtk/250 ml
od 1 jtk/250 ml
od 1 Jtk/50 mi
od 1 jtk/1 ml
od 1 jtk/t ml
pew@é wyniku nie uwzglednia pcbierania.

On:

posiada dowody uzysKania réwnowaznosci wynikow, R — zamieszczony na pierwszej stronie

ggmiaru (wspdiczynnik rozszerzenia k=2,



Zatgeznik nr 1 do Raportu z Badah
nr 28761/1.8/2018 z dnia 14.11.2018r.

Ujecie SW-2 dzlatka nr 5780/1 w Soli

Nr probki: 273084
Aniony . Wynik
Azotany/ NO; mval/dm 0,00 w przeliczeniu 0,00 %
Azotyny/ NO, mval/dm’ 0,00  wprzeliczeniy 0,00 %
Chiork/ CI mval/dm® 666  wprzsliczeniu 97,8 %
Siarczany/ SO,> mval/dm® 1,08 wprzeliczeniu 0,16 %
Wodoroweglany/ HCO, mval/dm® 12,0 w przeliczeniu 1,76 %
Krzemiany/ SiO,% mval/dm® 0,32 w przeliczeniu 0,048 %
Bromki/ Br mval/dm?® 1,38 wprzeliczeniu 0,20 %
Jodki/ I mval/dm® 0,19 w przeliczeniu 0,028 %
Fluorki/ F~ mval/dm® 0,032  wprzeliczeniu 0,0046 %
Suma anionéw mval/dm* 681
Kationy
Jon amonowy/ NH,* mval/dm® 1,08 w przeliczeniu 0,16 %
Wapry/ Ca?* mval/dm® 144 woprzeliczeniu 211 %
Magnez/ Mg®* mval/dm® 17,1 w przeliczeniu 251 %
S6d/ Na* mval/dm?® 639 w przeliczeniu 93,8 %
Potas/ K* mval/dm?® 1,70 wprzeliczeniu 0,25 %
Zelazo/ Fe?* mval/dm?® 0,05 w przeliczeniu 0,008 %
Mangan/ Mn** mval/dm® 0,002 w przeliczeniu 0,0003 %
Bar/ Ba®* mval/dm® 2,13 w przeliczeniu 0,31 %
Stront/ Sr** mval/dm® 317  wprzeliczeniu 047 %
Suma kationéw mval/dm?* 679
Kwas metakrzemowy mg/dm?® 12,7
Kwas metaborowy mg/dm?® 84,9
Suma rozpuszczonych mg/dm® 40118 w przeliczeniu 4,01 %
skfadnikéw mineralnych mval/dm?® 1359
Charakterystyka analizy: B= 0,06 %
Charakterystyka wody:

Woda mineralna, swoista zawierajgca 4,01 % ogéiu skiadnikéw stalych w niej rozpuszczonych, chiorkowo-
sodowa, jodkowa, kwasoweglowa.

Orzeczenie:
Woda z Ujgcla SW-2 (dziatka nr 5780/1) w Soli zawiera 40,1 g/dm?® skiadnikéw statych. Wsréd aniondw dominujgcg role

odgrywa jon chlorkowy (Cr) - 87,8 % mval. Wsrod kationéw przewaza Jon sodowy (Na+) - 93,8 % . Oznaczono skiadniki
swoiste:dwutlenek wegla oraz jodki. Zgodnie z powyzszym woda zostata sklasyfikowana jako woda mineralna, swoista o
charakterze chlorkowo-sodowym, jodkowa, kwasoweglowa [CI-Na (I, COy)].

KIEROWN i tABORATORIUM
/4 §l ) /
mgr Justyna KROL

Charakterystyke (klasyfikacje fizykochemiczng wody) pizeprowadzono zgodnie z wyltycznymi zawartymi w zalaczniku nr 4
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwistnia 2006r. w sprawie zakresu badar niezbednych do ustalenia wiasciwosci
leczniczych natursinych surowcéw leczniczych i wiasciwosci leczniczych Kiimatu, kryteriow ich oceny oraz wzory Swiadectwa
potwierdzajgcego te wiasciwosel (Dz.U. 2018, poz.605)



